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1 ALLGEMEINES 

Bittium MedicalSuite ist eine webbasierte Serviceplattform für die Fernüberwachung, die die Verwaltung 

und Analyse verschiedener im Gesundheitswesen aufgezeichneter Daten ermöglicht. Die Serviceplattform 

erleichtert den sicheren Informations- und Datenaustausch und ermöglicht es Krankenhäusern, Kliniken 

und medizinischen Fachkräften, unabhängig von ihrem Standort zusammenzuarbeiten, was eine schnellere 

Untersuchung, Diagnose und Behandlung eines Patienten ermöglicht. Bittium MedicalSuite ermöglicht die 

drahtlose Datenübertragung, intelligente Datenanalyse und praktische Berichts- und Verwaltungsmodule, 

die für jeden Benutzer individuell nach seinen Bedürfnissen optimiert werden können. 

 

1.1 Bittium Home Sleep Apnea Testing Service Plattform 

Der Bittium HSAT Service (Home Sleep Apnea Testing) ist für die Aufzeichnung von Standard-Polygraphie-

Daten (PG-Daten) und die Analyse typischer schlafbezogener Atmungsstörungen wie obstruktiver 

Schlafapnoe, zentraler Schlafapnoe, gemischter Schlafapnoe, Hypopnoe und Cheyne-Stokes-Atmung 

konzipiert. 

Die Bittium HSAT-Serviceplattform bietet eine konventionelle Offline-Lösung zur Verwaltung von Daten aus 

HSAT-Aufzeichnungen, bei der die Aufzeichnungsdaten vom Bittium Respiro™-Rekorder zur Analyse mit der 

Bittium Respiro Analyst™-Software auf die MedicalSuite-Serviceplattform hochgeladen werden. (Abbildung 

1). 

 

Abbildung 1 Bittium Home Sleep Apnea Testing Service 
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1.1.1 Bittium Respiro 

Bittium Respiro ist ein ambulantes Aufzeichnungsgerät für die Nachtpolygraphie, die immer auf ärztliche 

Verschreibung hin durchgeführt wird. Der Bittium Respiro bietet zuverlässige Aufzeichnungen ausgewählter 

schlafapnoebezogener Biosignale bei Heim-Schlafapnoe-Tests (HSAT). Die Respiro Polygraphie-

Aufzeichnung kann als HSAT™-Aufzeichnung mit drei Sensorkonfigurationen durchgeführt werden. Die 

Bittium HSAT-Aufzeichnung wird mit der Bittium Respiro™ Device Manager Software konfiguriert. 

Beachten Sie die Hinweise und Warnungen in der Gebrauchsanweisung des Respiro™ für medizinisches 

Fachpersonal  oder in den Hinweisen und Warnungen, die in der Tragetasche des Respiro enthalten sind. 

 

Ausführlichere Anweisungen zur Verwendung von Bittium Respiro™ finden Sie in einer separaten Bittium 

Respiro Gebrauchsanweisung für medizinisches Fachpersonal. Die aktuelle Dokumentation finden Sie 

unter: https://www.bittium.com/medical/support . 

 

 

1.1.2 Bittium Respiro Analyst  

Bittium Respiro Analyst™ ist eine Webanwendung, die es Schlafspezialisten ermöglicht, Polygraphie-

Analysen für Bittium Respiro™-Aufzeichnungen durchzuführen. Respiro Analyst liefert genaue medizinische 

Daten über Patienten (Polygraphiesignale und vorläufige Analyse). 

Mit Respiro Analyst können an entfernten Standorten tätige Schlafspezialisten die von Medizinischen 

Zentren und Kliniken gemachten Aufzeichnungen analysieren. Für Schlafspezialisten bietet das System eine 

vollständige Arbeitsumgebung für die Visualisierung und Analyse von Signalen. Der Schlafspezialist kann 

anhand der Analyse mit dem integrierten Stellungnahme-Tool eine ärztliche Stellungnahme aufsetzen. 

Beachten Sie die Hinweise und Warnungen des Respiro Analyst™ im Bittium Respiro Analyst 

Benutzerhandbuch. 

 

Ausführlichere Anweisungen für die Verwendung von Bittium Respiro Analyst finden Sie im separaten 

Bittium Respiro Analyst Benutzerhandbuch. Die aktuelle Dokumentation finden Sie unter: 

https://www.bittium.com/medical/support . 

 

 

https://www.bittium.com/medical/support
https://www.bittium.com/medical/support
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2 VERWENDUNG DER BITTIUM MEDICALSUITE SERVICEPLATTFORM 

Die MedicalSuite-Serviceplattform unterstützt folgende Webbrowser: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge 

2.1 MedicalSuite Konten 

Jede Einrichtung, die eine bestimmte Art von Gesundheitsdienstleistungen anbietet, wird einer separaten 

Organisationseinheit zugeordnet, die auf der Serviceplattform Bittium MedicalSuite Teil einer baumartigen 

Organisationsstruktur ist (Abbildung 2). 

 

Abbildung 2 Baumartige Organisationsstruktur 

 

Darüber hinaus kann jede Organisation auf Bittium MedicalSuite mehrere Benutzer mit unterschiedlichem 

Funktionszugang umfassen. Die Struktur der MedicalSuite-Organisationen, ihre Benutzer und Aufgaben 

können je nach dem Organisationsablauf und den Bedürfnissen der Organisation variieren. Um auf der 

Serviceplattform von Bittium MedicalSuite auf die Daten der Organisation zugreifen zu können, muss sich 

jeder Benutzer mit seinem persönlichen Benutzerkonto anmelden. Je nach gewünschtem Zugriff auf die 

Benutzerfunktionalität wird für jedes Benutzerkonto eine Rolle (Admin, Klinik, Techniker oder Diagnostiker) 

festgelegt. Zusätzlich zur Benutzerrolle hat jeder Benutzer sein eigenes anpassbares Dashboard, das die 

Aufgabenliste des Benutzers enthält und je nach den Bedürfnissen des Benutzers konfiguriert werden kann. 

Die folgenden Benutzerrollen sind verfügbar: 

  

Root 
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Admin 

• Verwaltet die Organisationsstruktur, ihre Benutzer, Diagnostiker-Gruppen und 

Rekorder/Geräte 

• Hat Zugriff auf die Statistiken über die Nutzung der Serviceplattform in der eigenen 

Organisation und in dieser untergeordneten Organisationen 

 

Klinik 

• Bereitet Aufzeichnungen mit Patientendetails entsprechend dem Servicetyp und der 

Verordnung des Arztes vor 

• Bringt, falls erforderlich, den Respiro Rekorder, das Pulsoximeter sowie die Sensoren, 

Elektroden und Kabel am Patienten an 

• Lädt die Aufzeichnungsdaten (Bittium HSAT) hoch und validiert sie 

• Kann die Aufzeichnung beenden (und für die Analyse bereitstellen) 

• Erhält den Diagnosebericht, nachdem dieser genehmigt worden ist 

 

Techniker 

• Kann eine Aufzeichnung mit Patientendaten gemäß der Untersuchungsverordnung des 

Arztes vorbereiten 

• Kann, falls erforderlich, den Respiro Rekorder, die Sensoren und die Kabel am Patienten 

anbringen 

• Kann die Aufzeichnungsdaten hochladen und validieren 

• Weist die Aufzeichnung einem Diagnostiker-Benutzer oder einer Diagnostiker-Gruppe 

zur Analyse und Interpretation zu 

• Kann die Aufzeichnung beenden (und für die Analyse bereitstellen) 

• Kann mit der Analysesoftware Bittium Respiro Analyst die Datenbereinigung 

durchführen 

• Genehmigt den Diagnosebericht und stellt somit den Bericht mit 

Interpretationshinweisen für die untergeordnete Organisation bereit 

 

Diagnostiker 

• Analysiert die HSAT-Daten mit Bittium Respiro Analyst 

• Interpretiert die Analyseergebnisse und erstellt den Diagnosebericht 

 

Die Verwaltung der Bittium MedicalSuite-Konten Ihrer Organisation erfolgt durch den/die Admin-Benutzer 

mit Bittium MedicalSuite BackOffice. Wenden Sie sich an den Administrator Ihrer Bittium MedicalSuite-

Organisation, um die Benutzerdaten für die Bittium MedicalSuite-Serviceplattform zu erhalten. 
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2.2 Anmeldung beim Bittium MedicalSuite Center 

Die Verwaltung der Bittium HSAT-Aufzeichnungen während des gesamten Arbeitsablaufs erfolgt über das 

Bittium MedicalSuite Center (siehe auch Kapitel 2.3), das Teil der Bittium MedicalSuite-Serviceplattform 

ist. Die Benutzer können die Aufzeichnungen ihrer eigenen Organisation oder der dieser untergeordneten 

Organisationen entsprechend dem Funktionszugang der Benutzerrolle (Admin, Klinik, Techniker oder 

Diagnostiker) ihres Benutzerkontos erstellen und verwalten.  

 

HINWEIS 

Die Verwaltung der Bittium MedicalSuite-Konten Ihrer Organisation wird von dem/den 

Admin-Benutzer(n) mit Bittium MedicalSuite BackOffice durchgeführt. Wenden Sie sich an 

den Admin-Benutzer Ihrer Bittium MedicalSuite-Organisation, um für die Bittium 

MedicalSuite-Serviceplattform die Benutzer-Anmeldedaten zu erhalten. 

 

Um Bittium HSAT-Aufzeichnungen zu erstellen und zu verwalten, melden Sie sich beim Bittium 

MedicalSuite Center an, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: 

1 Gehen Gehen Sie zur Anmeldeseite von MedicalSuite Center. 

2 Klicken Sie auf Anmelden mit Microsoft 

 

Abbildung 3 Anmeldefenster 

3 Wählen Sie das gewünschte Konto aus der Liste ODER klicken Sie auf Anderes Konto verwenden und 

geben Sie die Benutzerdaten ein. 
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Abbildung 4 Anderes Konto auswählen oder 
verwenden 

 

Abbildung 5 Zugangsdaten eingeben 

 

4 Geben Sie das Passwort ein 

 

Abbildung 6 Passworteingabe 

5 Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr für die Authentifizierung registriertes Telefon in der Nähe befindet 

und eingeschaltet ist. 

6 Klicken Sie auf Anmelden. (Abbildung 6). 
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7 Geben Sie die Zahlen ein, die in der Ansicht Anmeldeanfrage genehmigen in der Anwendung Microsoft 

Authenticator angezeigt werden. Bestätigen Sie die Anmeldeanforderung, indem Sie in der Microsoft 

Authenticator-Anwendung Ja auswählen. 

 

Abbildung 7 Anmeldefreigabe 

 

HINWEIS 

Wenn die Ansicht Wir haben nichts von Ihnen gehört angezeigt wird, wählen Sie Eine 

weitere Anfrage an meine Microsoft Authenticator-App senden aus und fahren Sie gemäß 

den Anweisungen in der Anwendungs- und Anmeldeansicht fort. 

 
 

HINWEIS 

Je nach den Einstellungen Ihrer Microsoft Authenticator-Anwendung kann die Anwendung 

Ihren persönlichen Verifizierungscode anfordern. Geben Sie bei Bedarf Ihren persönlichen 

Verifizierungscode ein. 

 

8 MedicalSuite Center Dashboard-Ansicht öffnet sich (Abbildung 8). 
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2.3 Verwendung des Bittium MedicalSuite Centers 

Die MedicalSuite Serviceplattform bietet Zugang zum Bittium MedicalSuite Center, das ein effektives 

Aufzeichnungsmanagement für Krankenhäuser, Kliniken und medizinische Fachkräfte ermöglicht. Das 

MedicalSuite Center erlaubt organisations- und rollenbasierte Konfigurationen, die eine mühelose 

Anpassung des Services an verschiedene Arten von Organisationen ermöglichen. Es besteht aus 

personalisierten Dashboards für die Klinik-Benutzer (Krankenschwester/Krankenpfleger), Techniker und 

Spezialisten, die den medizinischen Fachkräften nur diejenigen Themen anzeigen, die sie jeweils 

benötigen. Das MedicalSuite Center hat drei Hauptansichten: Ansichten Dashboard, Aufzeichnungen und 

Einzelaufzeichnung. Weitere Details zur Verwendung des MedicalSuite Centers finden Sie in den nächsten 

Kapiteln.  

2.3.1 Ansicht Dashboard 

Die Ansicht Dashboard im MedicalSuite Center zeigt die Statistiken an und hebt die jüngsten Aktivitäten auf 

der Bittium MedicalSuite Serviceplattform hervor (Abbildung 8). Sie passt sich an die aktuelle Benutzerrolle 

an.  

 

Abbildung 8 Ansicht Dashboard im MedicalSuite Center 
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Sie können die Sprache wählen, die Sie in der Ansicht Dashboard verwenden möchten (Abbildung 9). 

 

Abbildung 9 Wahl der Sprache in der Ansicht Dashboard 

 

In der oberen rechten Ecke der Ansicht sehen Sie die aktuelle Benutzerrolle. Durch Klicken auf den 

Rollennamen (Techniker 1) können Sie sich bei Bedarf von der Serviceplattform abmelden (Abbildung 10).  

 

Abbildung 10 Anzeigen von Benutzerkonto-Details und Abmelden in der Ansicht Dashboard 

 

Eine Aufzeichnung wird entweder in der Ansicht Dashboard oder in der Ansicht Aufzeichnungen erstellt. 

Wählen Sie die Aufzeichnung Bittium HSAT (Abbildung 11).  

 

Abbildung 11 Start der Erstellung einer Aufzeichnung in der Ansicht Dashboard 

 

Mit der Schaltfläche Dashboard bearbeiten können Sie die angezeigten Dashboard-Karten auswählen und 

ihre Reihenfolge im Dropdown-Menü durch Ziehen und Ablegen ändern (Abbildung 12).  
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Abbildung 12 Bearbeiten des Dashboards in der Ansicht Dashboard 

2.3.2 Ansicht Aufzeichnungen 

Die Ansicht Aufzeichnungen zeigt die Aufzeichnungen mit Details wie Patienten-ID, Status, letzter 

Datentransfer, letzte Aktualisierung, Organisation, Zeitpunkt der Erstellung der Aufzeichnung, Servicetyp, 

Seriennummer des Geräts, Zuweisung und Aktion an. Wenn Sie als Admin-, Techniker- oder Klinik-Benutzer 

angemeldet sind, enthält die Ansicht Aufzeichnungen eine Liste aller Aufzeichnungen, die für Ihre eigene 

Organisation und die dieser untergeordneten Organisationen erstellt worden sind. Wenn Sie als 

Diagnostiker-Benutzer angemeldet sind, wird in der Ansicht Aufzeichnungen eine Liste der Aufzeichnungen 

angezeigt, die Ihnen oder Ihrer Diagnostiker-Gruppe zugewiesen worden sind. (Abbildung 13). 
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Abbildung 13 Ansicht Aufzeichnungen im MedicalSuite Center 

 

Das Suchfeld erleichtert Ihnen das Auffinden von Aufzeichnungen im MedicalSuite Center. Zum Finden der 

gewünschten Aufzeichnung können Sie zum Beispiel die Patienten-ID oder die Seriennummer des Geräts 

eingeben. (Abbildung 14) 

 

Abbildung 14 Suche nach Aufzeichnungen in der Ansicht Aufzeichnungen 

 

Im Menü in der rechten Ecke können Sie die Anzahl der Aufzeichnungen wählen, die auf einmal angezeigt 

werden (10, 50 oder 100) (Abbildung 15).  
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Abbildung 15 Wahl der Anzahl der angezeigten Aufzeichnungen in der Ansicht Aufzeichnungen 

 

Im Menü in der rechten Ecke können Sie auch die Aufzeichnungen mit dem gewünschten Status auswählen 

(alle, aktive, beendete, geschlossene, Fehler) (Abbildung 16).  

 

Abbildung 16 Auswählen von Aufzeichnungen mit dem gewünschten Status in der Ansicht Aufzeichnungen 

 

Wenn Sie auf das Symbol neben der Patienten-ID klicken, können Sie die Patienten-IDs alphabetisch 

sortieren. Wenn Sie auf das Symbol neben Erstellt oder Letzte Aktualisierung klicken, sehen Sie je nach 

Wunsch die ältesten oder die neuesten Aufzeichnungen als erstes (Abbildung 17). 

 

Abbildung 17 Sortieren von Aufzeichnungen in der Ansicht Aufzeichnungen 

 

Eine Aufzeichnung kann in der Liste Zuweisung einem Diagnostiker-Benutzer oder einer Diagnostiker-

Gruppe zugewiesen werden (Abbildung 18). Wenn dem Benutzer bzw. der Gruppe eine Aufzeichnung 

zugewiesen wurde, kann der Benutzer bzw. die Gruppe die Aufzeichnung in der eigenen Dashboard-Ansicht 

sehen, nachdem die Aufzeichnung für die Analyse bereitgestellt wurde. Wenn es in der Liste viele Benutzer 

bzw. Gruppen gibt, können Sie den Benutzer bzw. die Gruppe über das Suchfeld in der Liste Zuweisung 

suchen.  
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Abbildung 18 Aufzeichnungszuordnung in der Ansicht Aufzeichnungen 

 

Befinden sich in einer Aufzeichnung Aufzeichnungsdaten, Berichte oder andere Dokumente, können diese 

über das Menü Aktion durch Anklicken des jeweiligen Eintrags (z. B. recording-information.pdf) 

heruntergeladen werden (Abbildung 19). Das Symbol Bericht neben dem Menü Aktion zeigt an, ob ein 

genehmigter Bericht eingesehen werden kann.  

 

Abbildung 19 Herunterladen von Aufzeichnungsdaten und Dokumenten in der Ansicht Aufzeichnungen 
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2.3.3 Ansicht Einzelaufzeichnung 

In der Ansicht Einzelaufzeichnung werden Details zu der Aufzeichnung wie Aufzeichnungsdaten, 

Patientendetails, Anamnese, Patiententagebuch, Aufzeichnungsdetails und Anhänge auf jeweils eigenen 

Registerkarten dargestellt. Die Ansicht Einzelaufzeichnung finden Sie z. B. durch Anklicken einer einzelnen 

Aufzeichnung in der Ansicht Dashboard oder in der Ansicht Aufzeichnungen (Abbildung 20). 

 

Abbildung 20 Ansicht Einzelaufzeichnung im MedicalSuite Center 
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3 BITTIUM HSAT SERVICE 

3.1 Einführung in den Arbeitsablauf des Bittium HSAT Services 

Der Arbeitsablauf des Bittium HSAT Services ist in der Abbildung 21 dargestellt und umfasst die folgenden 

Schritte. Bittium HSAT ist eine ambulante Offline-Aufzeichnung, die für die Aufzeichnung von Standard-

Polygraphie-Daten konzipiert ist. Eine Bittium HSAT-Aufzeichnung kann so eingestellt werden, dass sie zu 

einem vordefinierten Zeitpunkt automatisch gestartet und gestoppt wird, oder die Aufzeichnung kann 

manuell durch Drücken der Respiro-Taste gestartet und gestoppt werden. Der verwendete Betriebsmodus 

wird mit der Bittium Respiro Device Manager Software ausgewählt. Nach dem Ende der Aufzeichnung 

werden die Aufzeichnungsdaten zur Datenanalyse manuell in das Bittium MedicalSuite Center 

hochgeladen.  

 

 

Abbildung 21 Bittium HSAT Service Arbeitsablauf 

 

3.2 Vorbereiten einer Bittium HSAT-Aufzeichnung 

Das Aufzeichnungsgerät muss für die HSAT-Aufzeichnung entsprechend den Aufzeichnungsanforderungen 

vorbereitet werden, wie in der Gebrauchsanweisung von Respiro für medizinisches Fachpersonal 

beschrieben. Die Bittium HSAT-Aufzeichnung wird auf MedicalSuite Center erstellt. 
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3.2.1 Erstellen von Aufzeichnungen im Bittium MedicalSuite Center 

Zum Erstellen einer HSAT-Aufzeichnung im Bittium MedicalSuite folgen Sie bitte den nachstehenden 

Schritten: 

1 Auf die Schaltfläche Aufzeichnung erstellen klicken, und zwar entweder auf dem Dashboard oder in 

der Ansicht Aufzeichnungen im Bittium MedicalSuite Center. Es wird ein Dropdown-Menü angezeigt 

(Abbildung 22). Bittium HSAT wählen. Die Seite „Aufzeichnung erstellen“ wird geöffnet. 

 

Abbildung 22 Dropdown-Menü Aufzeichnung erstellen 

2 Auf der Registerkarte Patientendetails die Informationen in alle erforderlichen Felder (*) eingeben  

(Abbildung 23). Die anderen Felder können auf Wunsch unausgefüllt bleiben.  

HINWEIS 

Die Patienten-ID dient der Identifizierung des Patienten. Wird dieses Feld leer gelassen, 

generiert das System eine ID. Geben Sie keine heiklen Patienteninformationen (z. B. den 

Namen oder die Sozialversicherungsnummer des Patienten) als Patienten-ID in das Bittium 

MedicalSuite Center ein. 

 

 

Abbildung 23 Aufzeichnung erstellen – Registerkarte Patientendetails 
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3 Klicken Sie auf Weiter und geben Sie, falls erforderlich, die Patientenanamnese-Informationen auf der 

Registerkarte Anamnesen ein (Abbildung 24 und Abbildung 25, optionaler Schritt).  

 

Abbildung 24 Aufzeichnung erstellen – Registerkarte Anamnese (1/2) 
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Abbildung 25 Aufzeichnung erstellen – Registerkarte Anamnese (2/2) 
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Klicken Sie auf Weiter und geben Sie auf der Registerkarte Aufzeichnungsdetails die Angaben zur 
Aufzeichnung und zum Gerät ein (Abbildung 26). Zu den erforderlichen Angaben gehören: 

a Organisation, die die Aufzeichnung veranlasst hat 

b Gewünschte Berichtssprache (Englisch) 

c Überweisender Arzt (optional) 

d Grund für die Aufzeichnung (optional) 

e Seriennummer des Rekorders (S/N), z. B. 0000528, die Sie an der Seite des Rekorders finden. 

HINWEIS 

Die Seriennummer des Rekorders (S/N) ist zu Zwecken der Geräteverwaltung einzugeben 

und um sicherzustellen, dass die Aufzeichnungsdaten für den richtigen Patienten 

hochgeladen werden. 

 

 

Abbildung 26 Aufzeichnung erstellen – Registerkarte Aufzeichnungsdetails 

 

4 Auf Weiter klicken und die Aufzeichnungsdaten-Datei (falls bereits vorhanden) und andere 

Dokumente (falls erforderlich) auf der Registerkarte Anhänge hinzufügen (Abbildung 27, optionaler 

Schritt).  
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Abbildung 27 Aufzeichnung erstellen – Registerkarte Anhänge 

 

5 Auf Speichern klicken, wonach eine Bestätigungsmeldung geöffnet wird (Abbildung 28). Auf Erstellen 

klicken, um die Erstellung einer neuen Aufzeichnung zu bestätigen. 

 

Abbildung 28 Aufzeichnung erstellen – Bestätigungsmeldung 

 

HINWEIS 

Wenn der in Schritt 5 erstellten Bittium HSAT-Aufzeichnung keine Aufzeichnungsdaten-Datei 

angehängt wurde, lautet der Aufzeichnungsstatus „Aktiv“ und die Aufzeichnung erscheint in 

der Karte „Aktive“ Aufzeichnungen in der Dashboard-Ansicht des Bittium MedicalSuite 

Centers. Dies zeigt an, dass die Aufzeichnungsdaten noch hochgeladen werden können.  
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3.2.2 Einrichten von Respiro mit der Bittium Respiro Device Manager Software 

Nach der Erstellung einer HSAT-Aufzeichnung im Bittium MedicalSuite Center müssen die gewünschten 

Einstellungen für den Respiro Rekorder mit der Bittium Respiro Device Manager Software eingerichtet 

werden. Ausführlichere Anweisungen für die Verwendung von Bittium Respiro™ finden Sie in einer 

separaten Bittium Respiro Gebrauchsanweisung für medizinisches Fachpersonal.  

3.3 Durchführen einer Bittium HSAT-Aufzeichnung 

Nach den vorbereitenden Maßnahmen wird die Bittium HSAT-Aufzeichnung beim Patienten zu Hause 

durchgeführt und in einer Klinik abgeschlossen. Dieser Schritt besteht aus mehreren separaten Phasen wie 

z. B. dem Anschließen des Rekorders, dem Starten der Aufzeichnung, dem Durchführen, Stoppen und 

Abschließen der Aufzeichnung, dem Hochladen und Validieren der Aufzeichnungsdaten, dem Bereitstellen 

der Aufzeichnung für die Analyse und dem Zuweisen der Aufzeichnung an einen bestimmten Diagnostiker-

Benutzer oder einer Diagnostiker-Gruppe. Detailliertere Informationen zum Anbringen der 

Aufzeichnungsgeräte, zu den Aufzeichnungskonfigurationen und zu den LED-Anzeigen des Respiro finden 

Sie in der für die Aufzeichnungskonfiguration spezifischen Kurzanleitung und in der Gebrauchsanweisung 

des Respiro für medizinisches Fachpersonal. 

3.3.1 Beenden der Aufzeichnung  

Gleich nach dem Aufwachen am Morgen und dem Stoppen der HSAT-Aufzeichnung wird empfohlen, dass 

der Patient die Schlafdaten (siehe unten) gemäß den erteilten Anweisungen aufschreibt. 

Für eine korrekte Analyse der HSAT-Daten ist die Beantwortung der folgenden relevanten Fragen 

erforderlich, die für die Aufzeichnung im MedicalSuite Center verfügbar gemacht werden:  

1. Wann sind Sie ungefähr eingeschlafen? 

2. Wann sind Sie am Morgen aufgewacht? 

Zusätzliche Fragen, die für die Aufzeichnung in MedicalSuite Center verfügbar gemacht werden, sind:  

3. Wann sind Sie zu Bett gegangen? 

4. Wie viele Stunden haben Sie ungefähr geschlafen? 

5. Wie haben Sie geschlafen (schlecht, normal, gut)? 

6. Sind Sie während der Aufzeichnung aus dem Bett aufgestanden (ja, nein)? 

7. Wie haben Sie im Vergleich zu sonst geschlafen (schlechter, normal, besser)? 

Darüber hinaus kann der Patient auch Einzelheiten der Ereignisse (Zeit, Dauer und Grund für das 

Aufwachen) notieren, die während des Aufzeichnungszeitraums eingetreten sind. Diese vom Patienten 

markierten Ereignisse können später im MedicalSuite Center zu den Aufzeichnungsdaten hinzugefügt 

werden (Abbildung 29).  
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Abbildung 29 Hinzufügen von vom Patienten markierten Ereignissen in MedicalSuite Center 
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3.3.2 Hochladen und Validieren der Aufzeichnungsdaten 

Nach Rückgabe der Aufzeichnungsgeräte und Dokumente an die Klinik müssen die Aufzeichnungsdaten auf 

die Bittium MedicalSuite-Serviceplattform hochgeladen und validiert werden. Die Aufzeichnungsdaten 

durchlaufen zwei separate Validierungsrunden. Zunächst wird die Aufzeichnungsdatei in MedicalSuite 

Center validiert. Wenn die erste Validierung erfolgreich ist, werden die Aufzeichnungsdaten zur 

Datenqualitätsvalidierung an Respiro Analyst gesendet. Die Validierung von Aufzeichnungsdaten hilft einer 

Klinik zu beurteilen, ob die Daten für weitere Analysen verwendet werden können oder ob eine neue 

Aufzeichnung erforderlich ist. Nach der Validierung können auch andere Dokumente wie z. B. ein 

gescanntes Patiententagebuch in eine Aufzeichnung hochgeladen werden, um die Analyse zu unterstützen. 

3.3.2.1 Hochladen und Validieren einer Aufzeichnungsdatei im Bittium MedicalSuite Center 

Nachdem die Aufzeichnungsgeräte an die Klinik zurückgegeben worden sind, muss man die 

Aufzeichnungsdatendatei(en) manuell vom Respiro Rekorder in die Aktive Aufzeichnung hochladen und 

automatisch im Bittium MedicalSuite Center validieren. Der Respiro Rekorder wird in die Ladestation 

gestellt, die an einen Computer angeschlossen ist, und der Hochladevorgang wird im Bittium MedicalSuite 

Center ausgeführt. 

HINWEIS 
Der Aufzeichnungsstatus muss Aktiv sein, damit die Aufzeichnungsdaten hochgeladen 

werden können. 

 

Zum Hochladen der Aufzeichnungsdaten in eine Aufzeichnung folgen Sie bitte den nachstehenden 

Schritten: 

1 Die Aufzeichnung entweder über die Karte Aktive Aufzeichnungen auf dem Dashboard oder die 

Ansicht Aufzeichnungen im Bittium MedicalSuite Center öffnen, indem Sie auf die Aufzeichnung 

klicken. 

2 Die Registerkarte Aufzeichnungsdaten wählen. 

3 Auf Datei hinzufügen klicken und eine Datei oder mehrere Dateien auswählen, die hinzugefügt werden 

sollen. Auf Öffnen klicken. Alternativ können Sie die Datei in den angezeigten Bereich ziehen 

(Abbildung 30). Nachdem Sie die Datei(en) hinzugefügt haben, werden diese hochgeladen (Abbildung 

31).  

 

Abbildung 30 Symbol „Datei hinzufügen“ auf der Registerkarte „Aufzeichnungsdaten“ 
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Abbildung 31 Hochladen der Datei in die Bittium HSAT-Aufzeichnung läuft 

 

Nachdem die Aufzeichnungsdaten im MedicalSuite Center hochgeladen wurden, werden die 

Datendatei(en) automatisch im MedicalSuite Center validiert. Wenn die Datei(en) validiert wurde(n), 

ändert sich der Validierungsspinner und entfernt die Symbole. Wenn die Datei(en) ungültig ist/sind, wird 

ein Fehlertext angezeigt, der angibt, welche Dateien ungültig sind und aus welchem Grund (siehe unten). 

Sie können die ungültige(n) Datei(en) entfernen. Bei Bedarf können Sie auch weitere Dateien zum 

Hochladen hinzufügen. Dadurch wird eine erneute Validierung der betreffenden Dateien gestartet. Die 

ausgewählte(n) Datei(en) werden im MedicalSuite Center gespeichert, wenn Sie auf Speichern klicken. 

(Abbildung 32)  
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Abbildung 32 Validierung von Dateien in der Bittium HSAT-Aufzeichnung 

 

 

HINWEIS 
Eine EDF-Datei bezieht sich auf eine Nacht. Normalerweise gibt es in einer Aufzeichnung nur 

eine EDF-Datei.  

 

Die Datei mit den Aufzeichnungsdaten kann aus folgenden Gründen ungültig sein:  

a. Dateigröße und -dauer können unzureichend sein.  

b. Der verwendete Rekorder stimmt nicht mit dem ausgewählten Rekorder überein.  

c. Die Datei stammt nicht vom Respiro Rekorder. 

Ein Upload-Widget wird geöffnet, um den Fortschritt des Uploads anzuzeigen. Schließen oder aktualisieren 

Sie die Browser-Registerkarte nicht, während der Hochladevorgang läuft. Während des Hochladevorgangs 

ist der Aufzeichnungsstatus Aktiv (Error! Reference source not found.). Je nach der Größe der 

Aufzeichnungsdaten kann das Hochladen eine Weile dauern. Sobald der Hochladevorgang abgeschlossen ist 

und die Daten verarbeitet/analysiert wurden, wechselt der Aufzeichnungsstatus von Aktiv zu In 

Vorbereitung.  
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Abbildung 33 Aufzeichnung im Status „In Vorbereitung" während des Datenuploads in der Ansicht 
Einzelaufzeichnung 

 

3.3.2.2 Validierung der Aufzeichnungsdatenqualität auf der Bittium MedicalSuite Serviceplattform 

Wenn die Aufzeichnungsdatendatei(en) validiert und im Bittium MedicalSuite Center gespeichert wurde(n), 

werden die Aufzeichnungsdaten an Bittium Respiro Analyst zur automatischen Validierung der 

Datenqualität übertragen. Nach der Datenqualitätsvalidierung werden die Qualitätsinformationen an das 

MedicalSuite Center zurückgeschickt, und die Klinik kann in der Ansicht Einzelaufzeichnung prüfen, ob die 

Qualität der Aufzeichnungsdaten gut, mittelmäßig oder schlecht ist. Dies hilft einer Klinik bei der 

Beurteilung dessen, ob die Daten für weitere Analysen verwendet werden können oder ob eine neue 

Aufzeichnung erforderlich ist. 
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Abbildung 34 Qualität der Aufzeichnungsdaten in der Ansicht Einzelaufzeichnung 

 

HINWEIS Die Qualität der Aufzeichnungsdaten wird nach dem Hochladen der Daten automatisch in 

Respiro Analyst validiert. 

  

HINWEIS Die Aufzeichnungsdaten können analysiert werden, wenn die Datenqualität gut oder 

mittelmäßig ist. Die endgültige Entscheidung darüber, ob die Daten analysiert werden 

können (mittlere Datenqualität) oder nicht, ist von einem Arzt zu treffen. Wenn die 

aufgezeichneten Daten aus irgendeinem Grund ungültig sind, kann die Aufzeichnung z. B. in 

der nächsten Nacht wiederholt werden. 

 

Detailliertere Kriterien für die Validierung der Datenqualität finden Sie in einem separaten Bittium 

Respiro Analyst Benutzerhandbuch. 
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Nach der Validierung der Aufzeichnungsdaten gibt der Status der Aufzeichnungsdaten Aufschluss darüber, 

ob die Daten für die weitere Analyse verwendet werden können. Wenn eine Aufzeichnung unbrauchbar ist, 

wählen Sie Unbrauchbar und notieren Sie den Grund/die Gründe hierfür. Wenn die Aufzeichnungsdaten als 

unbrauchbar ausgewählt werden, können diese nicht für die endgültige Datenanalyse verwendet werden 

und es muss eine neue Aufzeichnung gemacht werden. Wenn die Brauchbarkeit der Daten unklar ist, 

können die Daten zur Überprüfung an einen Diagnostiker-Benutzer zugewiesen werden. Der Status ändert 

sich dann automatisch von Offen auf Ausstehend. Wenn alle Schritte abgeschlossen sind, wird der Status in 

Erledigt geändert. (Abbildung 35, Abbildung 36) 

 

 

 

Abbildung 35 Auswahl des Aufzeichnungsdatenstatus 

 

HINWEIS 

Der Status „Unbrauchbar“ kann auch automatisch vom System gesetzt werden, wenn bei der 

Datenvalidierung schwerwiegende Fehler aufgetreten sind, wonach der Status 

„Unbrauchbar“ vom Benutzer nicht geändert werden kann.  

HINWEIS 

Es liegt im Ermessen des Benutzers, solche Aufzeichnungsdaten zu verwenden, die noch 

nicht vollständig übertragen und validiert worden sind. Dies ermöglicht die Analyse von 

Aufzeichnungen, die aus irgendeinem technischen Grund unvollständig sind, aber dennoch 

genügend Informationen für eine erfolgreiche Analyse enthalten. 
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Abbildung 36 Auswahl des Grundes für unbrauchbare Aufzeichnungsdaten 

 

Wenn die vollständigen Aufzeichnungsdaten erfolgreich hochgeladen und validiert worden sind, wird die 

Bittium HSAT-Aufzeichnung beendet (auf „Bereit zur Analyse“ gesetzt), womit angezeigt wird, dass die 

endgültige Analyse der Aufzeichnung durchgeführt werden kann (siehe Kapitel 3.3.3) 

3.3.2.3 Hochladen anderer Dokumente in das MedicalSuite Center 

Ein gescanntes Patiententagebuch oder zusätzliche Hintergrundinformationen zum Patienten können als 

weitere Dokumente zur Bittium HSAT-Aufzeichnung hochgeladen werden. Zum Beispiel werden Patienten 

häufig gebeten, während der Aufzeichnung das Aufwachen und andere Ereignisse zu notieren, die für eine 

korrekte Analyse der Aufzeichnungsdaten wichtig sein können. Solche Dokumente können im Bittium 

MedicalSuite Center an eine Aufzeichnung angehängt werden, damit sie dem Diagnostiker-Benutzer bei der 

Analyse der Aufzeichnungsdaten zur Verfügung stehen. 

Um ein Dokument zu einer Aufzeichnung hinzuzufügen, haben Sie die folgenden Schritte auszuführen: 

1 Die Aufzeichnung entweder über die Karte Aktive Aufzeichnungen im Dashboard oder die Ansicht 

Aufzeichnungen im Bittium MedicalSuite Center öffnen, indem Sie auf die Aufzeichnung klicken. 

2 Die Registerkarte Anhänge wählen. 

3 Auf Datei hinzufügen klicken und eine Datei oder mehrere Dateien auswählen, die hinzugefügt werden 

soll(en). Auf Öffnen klicken. Alternativ können Sie die Datei in den angezeigten Bereich ziehen. 

(Abbildung 37) 
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Abbildung 37 Dateisymbol auf der Registerkarte "Anhänge" hinzufügen 

 

Das hochgeladene Dokument wird im Abschnitt „Andere Dokumente“ auf der Registerkarte Anhänge 

angezeigt. (Abbildung 38). 

 

Abbildung 38 Hochgeladenes Dokument auf der Registerkarte "Anhänge" 

 

3.3.3 Aufzeichnung für die Analyse vorbereiten (beenden) 

Wenn die kompletten Aufzeichnungsdaten hochgeladen und erfolgreich validiert worden sind, wird die 

Bittium HSAT-Aufzeichnung beendet, wodurch angezeigt wird, dass die endgültige Analyse der 

Aufzeichnung durchgeführt werden kann. 

 

HINWEIS Bevor die Bittium HSAT-Aufzeichnung beendet werden kann, müssen die 

Aufzeichnungsdaten wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben hochgeladen werden. 
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HINWEIS Bei einer Bittium HSAT-Aufzeichnung wird der Respiro Rekorder nach dem Einstellen einer 

Aufzeichnung auf „Bereit zur Analyse" automatisch freigegeben, so dass der Rekorder für 

andere Aufzeichnungen verwendet werden kann.  

 

Um eine Aufzeichnung zu beenden, setzen Sie die Aufzeichnung auf Bereit zur Analyse oder ändern Sie den 

Aufzeichnungsstatus von Aktiv auf Beendet, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:  

1 Die Aufzeichnung z. B. über die Karte Aktive Aufzeichnungen im Dashboard oder die Ansicht 

Aufzeichnungen im Bittium MedicalSuite Center öffnen, indem Sie auf die Aufzeichnung klicken.  

2 In der oberen Leiste der Einzelaufzeichnung auf die Schaltfläche Bereit zur Analyse klicken (Abbildung 

39). 

Die gleiche Aktion kann auch durch Ändern des Aufzeichnungsstatus von Aktiv auf Beendet entweder 

in der oberen Leiste der Einzelaufzeichnung (Abbildung 39) oder direkt in der Ansicht Aufzeichnungen 

vorgenommen werden (Abbildung 40).  

 

 

Abbildung 39 Einstellung der Aufzeichnung „Bereit zur Analyse“ in der oberen Leiste der 
Einzelaufzeichnung 
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Abbildung 40 Ändern des Aufzeichnungsstatus auf „Beendet“ in der Ansicht Aufzeichnungen" 

 

3 Die Beendigung der Aufzeichnung durch Anklicken von Bereit zur Analyse bestätigen (Abbildung 41).  

 

Abbildung 41 Bestätigen der Beendung einer Aufzeichnung 

 

Die vollständigen Aufzeichnungsdaten sind nun auf der Bittium MedicalSuite-Serviceplattform für eine 

detaillierte Analyse verfügbar, und die Aufzeichnung erscheint auf der Dashboard-Karte Diagnosebericht 

erforderlich. (Abbildung 42). Sobald die Aufzeichnung einem Diagnostiker-Benutzer oder einer 

Diagnostiker-Gruppe zugewiesen worden ist (siehe Kapitel 3.3.4), können der oder die zugehörigen 

Benutzer die Aufzeichnung in Bittium Respiro Analyst analysieren. Die vollständigen Aufzeichnungsdaten 

werden automatisch an den entsprechenden Bittium Respiro Analyst zur weiteren Analyse übertragen. Die 

vollständigen Daten können auch manuell von der Bittium MedicalSuite Service-Plattform im Format EDF+ 

heruntergeladen werden (siehe Kapitel 3.5).  
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Abbildung 42 Dashboard-Karte „Diagnosebericht erforderlich“  

3.3.4 Zuweisung der Aufzeichnung an einen Diagnostiker-Benutzer oder eine Diagnostiker-
Gruppe 

Für die endgültige Analyse wird die Aufzeichnung entweder einem bestimmten Diagnostiker-Benutzer oder 

einer Diagnostiker-Gruppe zugewiesen, der/die für die Analyse der Patientenaufzeichnung verantwortlich 

ist. Die Zuweisung kann vor, während oder nach dem Aufzeichnungszeitraum vorgenommen werden.  

Die Zuweisung der Aufzeichnung an einen bestimmten Diagnostiker-Benutzer oder eine Diagnostiker-

Gruppe kann in erster Linie von einem Techniker-Benutzer vorgenommen werden, indem er den 

gewünschten Diagnostiker-Benutzer oder die Diagnostiker-Gruppe aus der Dropdown-Liste des 

Aufzeichnungszuordnungsfeldes auswählt (Abbildung 43). Wenn Sie eine Diagnosegruppe für die 

Aufzeichnung auswählen, werden im Dropdown-Menü alle Diagnosebenutzer angezeigt, die zu dieser 

ausgewählten Diagnosegruppe gehören. Ein Diagnosebenutzer kann zu mehreren Diagnosegruppen 

gehören. Wenn ein bestimmter Diagnosebenutzer für die Aufzeichnung ausgewählt wird, können auch die 

Diagnose-Mitglieder der zugehörigen Diagnosegruppe die Aufzeichnung in der Analysesoftware Bittium 

Respiro Analyst analysieren. 

Wenn aus dem Dropdown-Menü die Option „Keine“ („None“) ausgewählt wird, sind alle Diagnosegruppen 

und Diagnosebenutzer sichtbar. Die Aufzeichnungen können gemäß den vordefinierten Einstellungen auch 

automatisch einer bestimmten Gruppe zugewiesen werden. 
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Abbildung 43 Zuweisung der Aufzeichnung 

 

 

Die Zuweisung kann auch in der Ansicht Aufzeichnungen erfolgen, indem der gewünschte Diagnostiker-

Benutzer oder die Diagnostiker-Gruppe aus der Dropdown-Liste des entsprechenden Feldes in der 

Zuweisungsspalte ausgewählt wird. Darüber hinaus enthält die Karte Diagnosebericht erforderlich auf dem 

Dashboard die Zuweisungsfunktion. 

HINWEIS Diese Funktion ist nur für Techniker- und Diagnostiker-Benutzer verfügbar. 

 

HINWEIS Diese Funktion ist nur für Techniker-Benutzer vollständig verfügbar. Für Diagnostiker-

Benutzer ist die Funktion dahingehend eingeschränkt, dass ein Diagnostiker-Benutzer die 

Zuweisung nur innerhalb der Diagnostiker-Gruppe ändern oder alternativ die gesamte 

Zuweisung aus der Aufzeichnung entfernen kann. 

 

3.4 Verarbeiten einer Bittium HSAT-Aufzeichnung 

Nach Beendigung der Aufzeichnung und Rückgabe des Rekorders sowie eines eventuellen Tagebuchs an die 

Klinik oder das Krankenhaus müssen die HSAT-Aufzeichnungsdaten verarbeitet werden. Dieser Schritt 

besteht aus mehreren separaten Phasen wie der Analyse der Aufzeichnungsdaten, der Beendigung und 

Genehmigung der Aufzeichnung sowie der Verwerfung und/oder Löschung der Aufzeichnungsdaten. 

Detaillierte Anweisungen zur Durchführung dieser Phasen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben. 
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3.4.1 Analyse der Aufzeichnungsdaten in Bittium Respiro Analyst und Erstellen eines 
Diagnoseberichts 

Die endgültige Analyse der erfassten HSAT-Daten wird von dem bestimmten Diagnostiker-Benutzer oder 

dem Mitglied der Diagnostiker-Gruppe durchgeführt, dem die Aufzeichnung zugewiesen worden ist. Die 

Analyse von HSAT-Ereignissen wird mit Bittium Respiro Analyst durchgeführt. Wenn eine Aufzeichnung 

Bereit für die Analyse ist, befinden sich die Aufzeichnungsdaten in der Analysesoftware Bittium Respiro 

Analyst für den zugehörigen Diagnostiker-Benutzer oder die Mitglieder der Diagnostiker-Gruppe. 

Nachdem die Aufzeichnungsdaten analysiert worden sind, wird ein Diagnosebericht samt Stellungnahme 

erstellt und in der Analysesoftware Bittium Respiro Analyst endgültig angenommen; Diagnosebericht und 

Stellungnahme werden sodann im Bittium MedicalSuite Center an die Aufzeichnung angehängt. 

HINWEIS 
Diese Funktion ist nur für Techniker und Diagnostiker-Benutzer verfügbar, die Zugang zu 

Bittium Respiro Analyst haben. 

 

Um die endgültige Analyse einer Aufzeichnung durchzuführen und einen Diagnosebericht in Bittium Respiro 

Analyst zu erstellen, siehe separates Respiro Analyst Benutzerhandbuch. 

3.4.2 Schließen der Aufzeichnung und Anhängen des Diagnoseberichts 

Das Schließen der HSAT-Aufzeichnung bedeutet, dass auf dem Dashboard des Diagnostiker-Benutzers der 

Diagnosebericht angezeigt wird, der an die Aufzeichnung angehängt worden ist. Eine Aufzeichnung kann 

automatisch oder manuell geschlossen werden, in gleicher Weise wie ein Diagnosebericht angehängt 

werden kann.  

3.4.2.1 Automatisches Schließen und Anhängen des Diagnoseberichts 

Eine Bittium HSAT-Aufzeichnung wird automatisch geschlossen, wenn die endgültige Analyse der 

Aufzeichnung und der Diagnosebericht genehmigt worden sind. Wenn eine Aufzeichnung einem 

Diagnostiker-Benutzer oder einer Diagnostiker-Gruppe zugewiesen worden ist, erscheint die Aufzeichnung 

auf dem Dashboard des betreffenden Diagnostiker-Benutzers. Wenn Sie in Bittium Respiro Analyst einen 

Diagnosebericht annehmen, wird der Bericht an die Aufzeichnung angehängt, und diese wird geschlossen.  

 

HINWEIS 
Diese Funktion ist nur für Techniker und Diagnostiker-Benutzer verfügbar, die Zugang zu 

Bittium Respiro Analyst haben. 

 

Um eine Aufzeichnung durch Annahme des Diagnoseberichts automatisch zu schließen, führen Sie die 

folgenden Schritte aus: 

1 Suchen Sie die Aufzeichnung im Bittium MedicalSuite Center, z. B. auf der Karte Diagnosebericht 

erforderlich auf dem Dashboard 
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2 Öffnen Sie die Aufzeichnung in Bittium Respiro Analyst, indem Sie auf Analysieren klicken (Abbildung 

44). Wenn Sie zum MedicalSuite Center zurückkehren müssen, verwenden Sie die Schaltfläche Zurück 

in Bittium Respiro Analyst. 

 

Abbildung 44 Schaltfläche „Analysieren“ auf der Dashboard-Karte „Diagnosebericht erforderlich“ 

 

3 Klicken Sie in Bittium Respiro Analyst auf Bericht annehmen, um den bereits erstellten Diagnosebericht 

an die Aufzeichnung in MedicalSuite Center anzuhängen (Abbildung 45).  

 

Abbildung 45 Ansicht des Berichts in Respiro Analyst 
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4 Bestätigen Sie die Annahme des Berichts durch Klicken auf Annehmen (Abbildung 46).  

 

 

Abbildung 46 Bestätigen der Annahme eines Diagnoseberichts 

 

Nach der Annahme des Berichts wird die Aufzeichnung automatisch geschlossen, und der für die 

Aufzeichnung in Bittium Respiro Analyst erstellte Diagnosebericht ist im Bittium MedicalSuite Center 

verfügbar.  

Durch das Anhängen eines Diagnoseberichts an eine Aufzeichnung wird die Aufzeichnung aus der 

Dashboard-Karte Diagnosebericht erforderlich entfernt. Nachdem ein Diagnosebericht an die Aufzeichnung 

auf der Bittium MedicalSuite-Serviceplattform angehängt worden ist, erscheint die Aufzeichnung auf der 

Dashboard-Karte Letzte Berichte.  

3.4.2.2 Manuelles Schließen und Anhängen eines Diagnoseberichts 

Eine Bittium HSAT-Aufzeichnung kann auch manuell geschlossen und ein Diagnosebericht angehängt 

werden, wenn das Schließen nicht automatisch erfolgt. Das manuelle Schließen kann auch ohne die Analyse 

der Aufzeichnung oder das Anhängen eines Berichts erfolgen. Wenn eine Aufzeichnung einem Diagnostiker-

Benutzer oder einer Diagnostiker-Gruppe zugewiesen worden ist, erscheint die Aufzeichnung auf dem 

Dashboard des betreffenden Diagnostiker-Benutzers. 

Um eine Aufzeichnung manuell zu schließen, gehen Sie wie folgt vor: 

1 Suchen Sie die Aufzeichnung im Bittium MedicalSuite Center z. B. anhand der Patienten-ID oder der 

Seriennummer des Rekorders in der Ansicht Aufzeichnungen. 

2 Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen für die Aufzeichnung, die Sie direkt aus der oberen Leiste der 

Einzelaufzeichnung schließen möchten (Abbildung 47), öffnen Sie zuerst die Aufzeichnung durch 

Anklicken. Dieselbe Aktion kann auch durch Ändern des Aufzeichnungsstatus von Beendet auf 

Geschlossen entweder in der oberen Leiste der Einzelaufzeichnung (Abbildung 47), oder direkt in der 

Ansicht Aufzeichnungen ausgeführt werden (Abbildung 48). 
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Abbildung 47 Schließen der Aufzeichnung in der Ansicht Einzelaufzeichnung 

 

 

Abbildung 48 Ändern des Status der Aufzeichnung auf „Geschlossen“ in der Ansicht Aufzeichnungen. 

 

3 Datei hinzufügen, um einen Bericht auszuwählen oder eine Datei von Ihrem Computer in die Ansicht 

Einzelaufzeichnung zu ziehen, falls erforderlich (Abbildung 49) 

 

Abbildung 49 Symbol „Datei hinzufügen“ auf der Registerkarte Anhänge  

 

4 Bestätigen Sie das Schließen durch Klicken auf Schließen (Abbildung 50). 
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Abbildung 50 Bestätigen des Schließens einer Aufzeichnung 

 

Wenn in Bittium Respiro Analyst ein Diagnosebericht für die Aufzeichnung erstellt worden ist, ist er im 

Bittium MedicalSuite Center verfügbar, sobald die Aufzeichnung geschlossen wird. Nachdem ein 

Diagnosebericht an die Aufzeichnung auf der Bittium MedicalSuite-Serviceplattform angehängt worden ist, 

erscheint die Aufzeichnung auf der Dashboard-Karte Letzte Berichte. 

3.4.3 Genehmigen der Aufzeichnung und Übermitteln von Diagnoseberichten an die 
untergeordnete Organisation 

Die Aufzeichnung muss von einem Techniker-Benutzer der übergeordneten Organisation auf Bittium 

MedicalSuite Center genehmigt werden, damit der/die Diagnosebericht(e) an die zugehörige 

untergeordnete Organisation übermittelt werden kann. Wenn ein Bericht an eine Aufzeichnung in Bittium 

MedicalSuite Center angehängt wird, prüft ein Techniker-Benutzer der übergeordneten Organisation 

zunächst eine Vorschau und verifiziert, dass der Bericht alle erforderlichen Informationen enthält. Nach der 

Vorschau genehmigt der Techniker-Benutzer schließlich die Aufzeichnung, um den/die Diagnosebericht(e) 

an die zugehörige untergeordnete Organisation zu übermitteln. 

 

HINWEIS Diese Funktion ist nur für Techniker-Benutzer verfügbar.. 

 

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Vorschau eines Diagnoseberichts anzuzeigen: 

1 Suchen Sie die Aufzeichnung im Bittium MedicalSuite Center, z. B. auf der Karte Letzte Berichte auf 

dem Dashboard oder durch Suche nach der Patienten-ID oder der Seriennummer des Rekorders in der 

Ansicht Aufzeichnungen. 

2 Klicken Sie auf das Vorschausymbol für die Aufzeichnung, deren Bericht Sie ansehen möchten, 

entweder direkt auf der Karte Letzte Berichte auf dem Dashboard (Abbildung 51) oder in der Ansicht 

Aufzeichnungen (Abbildung 52).  
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Abbildung 51 Vorschausymbol auf der Dashboard-Karte Letzte Berichte 

 

 

Abbildung 52 Vorschausymbol in der Ansicht Aufzeichnungen 

 

Wenn Sie in der Ansicht Aufzeichnungen (Abbildung 52) auf das Vorschausymbol geklickt haben, wird die 

Registerkarte Anhänge der Aufzeichnung geöffnet. Klicken Sie auf das Vorschausymbol für den Bericht, den 

Sie sich ansehen möchten. 

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Aufzeichnung zu genehmigen und den/die Diagnosebericht(e) an die 

zugehörige untergeordnete Organisation zu übermitteln: 

3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Genehmigen für die Aufzeichnung, deren Bericht(e) Sie direkt von der 

Karte Letzte Berichte auf dem Dashboard an die zugehörige untergeordnete Organisation übermitteln 

möchten (Abbildung 53), oder in der oberen Leiste der Einzelaufzeichnung (Abbildung 54, öffnen Sie 

zuerst die Aufzeichnung durch Anklicken). 

 

Abbildung 53 Schaltfläche Genehmigen auf der Dashboard-Karte „Letzte Berichte“  
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Abbildung 54 Schaltfläche Genehmigen in der oberen Leiste der Einzelaufzeichnung 

 

4 Bestätigen Sie die Genehmigung durch Anklicken von Genehmigen (Abbildung 55).  

 

Abbildung 55 Bestätigen der Genehmigung einer Aufzeichnung 

 

Wenn eine Aufzeichnung genehmigt wird (Abbildung 56), werden die betreffenden Diagnoseberichte, die 

auf der Serviceplattform von Bittium MedicalSuite verfügbar sind, an die zugehörige untergeordnete 

Organisation weitergeleitet, und die zugehörigen Vorschausymbole haben einen grünen Punkt, der die 

Weiterleitung des Berichts anzeigt (Abbildung 57).  
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Abbildung 56 Aufzeichnung genehmigt  

 

Abbildung 57 Vorschausymbol mit einem grünen Punkt, der die Weiterleitung des Berichts anzeigt 

3.4.4 Vorschau und Herunterladen von Diagnoseberichten und anderen Dokumenten  

Wenn eine Aufzeichnung von einem Techniker der übergeordneten Organisation genehmigt wird, sind die 

betreffenden Diagnoseberichte, die an die Bittium MedicalSuite-Serviceplattform übertragen werden, auch 

für die zugehörigen Benutzer der untergeordneten Organisation verfügbar. Die Vorschau und das 

Herunterladen eines Diagnoseberichts oder eines anderen angehängten Dokuments (z. B. einer PDF-Datei 

mit Aufzeichnungsinformationen) aus dem Bittium MedicalSuite Center kann direkt über die Karte Letzte 

Berichte auf dem Dashboard oder über die Registerkarte Anhänge der Aufzeichnung erfolgen. 

Um eine Vorschau eines Diagnoseberichts oder eines anderen Dokuments anzuzeigen, gehen Sie wie folgt 

vor: 

1 Suchen Sie die Aufzeichnung im Bittium MedicalSuite Center, z. B. auf der Karte Letzte Berichte auf 

dem Dashboard oder durch Suche nach der Patienten-ID oder der Seriennummer des Rekorders in der 

Ansicht Aufzeichnungen. 

2 Klicken Sie auf das Vorschau-Symbol für die Aufzeichnung, deren Bericht Sie in der Vorschau ansehen 

möchten, entweder direkt auf der Karte Letzte Berichte auf dem Dashboard (Abbildung 58) oder in der 

Ansicht Aufzeichnungen (Abbildung 59). 
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Abbildung 58 Vorschausymbol auf der Dashboard-Karte „Letzte Berichte“  

 

 

Abbildung 59 Vorschausymbol in der Ansicht Aufzeichnungen 

Wenn Sie auf das Vorschausymbol in der Ansicht Aufzeichnungen (Abbildung 59) geklickt haben, wird die 

Registerkarte Anhänge der Aufzeichnung geöffnet. Klicken Sie auf das Vorschausymbol für den Bericht, den 

Sie sich ansehen möchten. 

Um einen Diagnosebericht oder ein anderes Dokument herunterzuladen, folgen Sie den nachstehenden 

Schritten: 

1 Klicken Sie auf das Download-Symbol für die Aufzeichnung, deren Bericht oder ein anderes Dokument 

Sie herunterladen möchten, entweder direkt auf der Karte Letzte Berichte im Dashboard (Abbildung 

60) oder in der Ansicht Aufzeichnungen (Abbildung 61) und wählen Sie das gewünschte Dokument aus.  

2 Speichern Sie das/die heruntergeladene(n) Dokument(e) an dem gewünschten Ort. 

 

Abbildung 60 Download-Symbol auf der Dashboard-Karte „Letzte Berichte“ 
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Abbildung 61 Download-Symbol auf der Registerkarte "Anhänge" einer Aufzeichnung 

3.4.5 Verwerfen und Löschen von Aufzeichnungsdaten im MedicalSuite Center 

Aufzeichnungsdaten können im MedicalSuite Center manuell verworfen und gelöscht werden, wenn die 

Daten nicht für die weitere Analyse verwendet werden könnenoder wenn keine Daten aufgezeichnet 

wurden. Sowohl das Verwerfen als auch das Löschen kann in der Ansicht Einzelaufzeichnung im 

MedicalSuite Center vorgenommen werden (Abbildung 62, Abbildung 63,Abbildung 64).  

 

HINWEIS 

Aufzeichnungen, die Aufzeichnungsdaten enthalten, können nur verworfen werden. 

Aufzeichnungen ohne Aufzeichnungsdaten oder Aufzeichnungen mit Fehlerstatus können 

verworfen und gelöscht werden. 
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Abbildung 62 Verwerfen einer Aufzeichnung in der Ansicht Einzelaufzeichnung 

 

 

Abbildung 63 Löschen einer Aufzeichnung in der Ansicht Einzelaufzeichnung 

Wenn Sie eine Aufzeichnung verwerfen, müssen Sie einen Grund für die Verwerfung angeben. Der Grund 
kann aus einer Kategorie ausgewählt oder als Freitext angegeben werden. Nach dem Verwerfen wird der 
Rekorder freigegeben. Dieser Schritt kann nicht rückgängig gemacht werden. (Abbildung 64). Beim 
Löschen einer Aufzeichnung erscheint die Mitteilung, dass der Rekorder freigegeben wird und dieser 
Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann. (Abbildung 65).  
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Abbildung 64 Mitteilung beim Verwerfen einer 
Aufzeichnung 

Abbildung 65 Mitteilung beim Löschen einer 
Aufzeichnung 

Sie können die verworfene(n) Aufzeichnung(en) samt den Gründen und anderen Details in der Ansicht 
Aufzeichnungen oder in der Ansicht Einzelaufzeichnung im MedicalSuite Center einsehen (Abbildung 66, 
Abbildung 67).  

 

Abbildung 66 Verworfene Aufzeichnungen in der Ansicht Aufzeichnungen einsehen 

 

Abbildung 67 Verworfene Aufzeichnungen in der Ansicht Einzelaufzeichnungen einsehen 
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NOTE 

Bevor Sie eine neue HSAT-Aufzeichnung starten, müssen die Daten der vorherigen 

Aufzeichnung aus Datenschutzgründen mit dem Bittium Respiro Device Manager vom 

Respiro-Gerät gelöscht werden. Weitere Informationen finden Sie in der Respiro 

Gebrauchsanweisung für medizinisches Fachpersonal. 

3.5 Herunterladen von Aufzeichnungsdaten aus dem Bittium MedicalSuite Center 

Zum Speichern von Bittium HSAT-Aufzeichnungsdaten für die weitere Analyse mit nicht integrierter 

Analysesoftware können die Daten manuell von Bittium MedicalSuite Center im Format EDF+ 

heruntergeladen werden. 

 

Zum Herunterladen von Daten aus dem Bittium MedicalSuite Center folgen Sie bitte den nachstehenden 

Schritten: 

1 Öffnen Sie die Aufzeichnung entweder über das Dashboard oder die Ansicht Aufzeichnungen in 

Bittium MedicalSuite Center, indem Sie auf die Aufzeichnung klicken. 

2 Wählen Sie die Registerkarte Aufzeichnungsdaten. 

3 Wählen Sie die Aufzeichnungsnächte aus, von denen Sie die Daten herunterladen möchten. Jede EDF-

Datei bezieht sich auf eine Aufzeichnungsnacht. Wenn Sie auch die zugehörigen Anhänge 

herunterladen möchten, z. B. die PDF-Datei mit den Patienteninformationen, markieren Sie auch das 

Kästchen „Alle Anhänge einschließen“. (Abbildung 68)  
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Abbildung 68 Auswahl der Nacht/der Nächte für den Download 

 

4 Klicken Sie auf Herunterladen (Abbildung 68). 

Die aufgezeichneten Daten der ausgewählten Nächte werden als Zip-Datei heruntergeladen, die die 

Aufzeichnungsdatendatei im Format EDF+ und die Anhänge enthält, falls diese ausgewählt wurden, um 

einbezogen zu werden. Speichern Sie die heruntergeladenen Daten am gewünschten Ort oder extrahieren 

Sie die Aufzeichnungsdatendatei und importieren Sie sie in eine Analysesoftware zur weiteren Analyse.  

3.6 Fehlerbehebung 

Wenn Sie andere Probleme mit dem Rekorder haben, lesen Sie bitte die Einzelheiten in der Respiro 

Gebrauchsanweisung für medizinisches Fachpersonal. 
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